
令和元年６月１０日 久留米市企業局物品発注表 

  

入札番号 入札２７-２ 【郵便入札案件】 

品名 ＬＡＳ分析装置 

規格 仕様書のとおり（仕様書は契約課ホームページに掲載） 

数量 一式 

履行場所 指定場所 （仕様書に記載） 

納期 指定日  （仕様書に記載） 

予定価格 非公開 

最低制限価格 無 

説明日時及び参集場所 無 

質問書受付 

 

 (1) 受付方法  

  指定様式『質問書』をファックスにて受け付け（様式は市ホームページからダウンロードしてくだ

さい） 

 (2) 受付期間 

   令和元年６月１０日（月）から令和元年６月１７日（月）午後５時１５分まで 

 (3) ファックス送信先 

  ＦＡＸ ０９４２－３０－９７１３ 総務部契約課（久留米市役所総務部契約課） 

 (4) 回答について 

  質問者にファックスで回答。ただし、質問内容によっては、本市ホームページ上に掲載することも 

 あるので、注意すること。 

開札日時及び場所 令和元年６月２７日（木）１４時１０分  

久留米市役所１３階 

入札保証金 久留米市契約事務規則第７条第３号の規定に基づき免除 

契約保証金 必要（契約締結時に契約金額の１０％以上を付すこと） 

契約条項を示す場所 総務部契約課（久留米市役所１３階） 

支払条件 前払金（無） 部分払（無） 

議会の議決 
不要 

参加条件 この競争入札に参加できる者は、次に掲げる要件を満たしているものとする。 

(1) 久留米市物品供給業者有資格者名簿に、「測定・分析機器」で登録があり、取扱区分に「水質測定

器」があること。 

仕様書等の交付 仕様書等は、久留米市契約課ホームページからダウンロードすること。 



入札書等の記載方法 入札の方法等については、次に掲げる事項に留意すること。 

 (1) 入札の方法は、総価入札とし、入札書記載金額は、仕様書に記載している一切の経費を含んだ総

額であること。 

(2) 入札書の金額は算用数字を用い、金額の前に必ず｢￥｣を記入し、消費税及び地方消費税の課税業

者であるか免税業者であるかを問わず、契約を希望する金額から消費税地方消費税に相当する金

額を減じた額を入札書に記載すること。ただし、契約に当たっては、入札書に記載された金額に

消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額をもって契約金額とする。 

 (3) 入札書は指定する様式（様式第１号）を必ず使用し、代表者の住所及び氏名を記入し、登録印を

押印すること。 

 (4) 入札書に記載した内訳を、入札金額内訳書（様式第２号）に記載し、入札書と同封すること。 

  

郵便入札の方法 (1) 入札参加を希望する場合は、入札書（様式第１号）及び入札金額内訳書（様式第２号）を、長形

３号サイズの封筒に封入すること。 

 (2)  (1)の封筒を一般書留又は簡易書留にて、締切日時までに指定場所へ郵送すること。 

締切日時 ： 令和元年６月２４日（月）（必着） 

指定場所 ： 〒８３０－８５２０ 久留米市城南町１５－３ 久留米市役所総務部契約課 

 (3)  (1) の封筒には、表面に入札番号、品名及び入札書在中（赤字）と記入し、裏面に送付者名（商

号又は名称、住所、代表者職氏名及び電話番号）を記入すること。 

入札の辞退 入札書郵送後に辞退をする場合は、開札前までに久留米市総務部契約課に「入札辞退届」を提出する

こと。（様式は市のホームページからダウンロードして下さい） 

入札の無効 次のいずれかに該当する入札は無効とする。 

 (1) 入札参加資格のない者が入札したとき。 

 (2) 所定の場所及び日時までに入札書が提出されないとき。 

 (3) 入札書に入札金額の記載がないとき、又は入札金額が判読できないとき。 

 (4) 入札書に記載された事項に誤字又は脱字があって必要事項を確認できないとき。 

 (5) 入札書に入札者又はその代理人の記名押印がないとき。 

 (6) 同一の入札者が２以上の入札をしたとき。 

 (7) 法令又は入札に関する条件に違反したとき。 

入札書の引換えの禁止 入札者は、その提出した入札書の引換えをすることができない。ただし、郵便入札については、入札 

書の提出締切前であれば入札書の引換えを認める。 

１者入札の取扱い 入札者が１者であった場合においてもその入札は有効とする。 

落札者の決定 開札を行った結果は、次に掲げるとおり決定する。 

 (1) 有効な入札を行った者で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者と

して決定する。ただし、その者が複数となった場合には、くじにより落札者を決定する。 

 (2) 予定価格の制限の範囲内で入札した者がなく落札者がいない場合は、再度の郵便入札を行うもの

とする。ただし、再度の入札で落札しない場合は入札不調とする。 

入札結果等の公表 この入札の結果は、落札者の決定後に久留米市役所契約課において閲覧に供し、本市公式ホームペ

ージに掲載することとする。 

契約書の作成及び締結 落札者は、交付された契約書を熟読のうえ必要事項を記載、記名押印し、落札者決定の日の翌日から

６日以内に、これを提出しなければならない。 

開札の立会い  (1)郵便入札については、入札参加者のうち２者を契約課が指名し、立ち会わせる。ただし、指名さ

れた者が開札に立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない市の職員を立ち会わせる。 

 (2)開札の立会人は、開札日の前日までに決定し連絡をするので、選ばれた場合は開札時間までに開

札場所に参集すること。なお、契約課が指名した者以外の入札室への立ち入りは認めない。 



その他 (1) 入札参加者は、関係法令、この公告及び仕様書等に十分留意のうえ、入札すること。 

 (2) 入札した者は、入札後、この公告及び仕様書等についての不明を理由に異議を申し立てることは

できない。 

 (3) その他必要事項は、地方自治法、久留米市契約事務規則及びその他関係法令の規定するところに

よる。 
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発注仕様書                     

名称 LAS 分析装置 

指定機種 

メーカー／型式 

メーカー：島津製作所 

型式：Prominence 

納入場所 福岡県久留米市山本町豊田 614 

久留米市企業局 浄水管理センター2 階 水質試験室 

（別紙「LAS 分析装置の設置場所」を参照） 

納入期限 令和元年 8 月 31 日 

（納品日については、久留米市企業局浄水管理センターと協議すること） 

 

１. 基本的事項 

仕様書の目的 本仕様書は、LAS 分析装置（以下、装置という）の構成・仕様等の範囲を明示

した発注仕様を定めるものである。 

契約範囲 本仕様書に基づく契約の範囲には、次の事項及び装置に係る全ての事項を含

むものとする。 

仕様書の解釈 （1） 本仕様書は、基本事項のみを記載したものであり、記載の無い事項に

あっても、装置の構造上具備しなければならない事項及び社会通念上

必要とされる事項については、受注者において充足する。 

（2） 本仕様書に疑義が生じた場合は、受注者はその都度速やかに久留米市

企業局と協議して決定することとする。 

注意事項 （1） 受注者は、装置の設置場所、設置方法については久留米市企業局と詳

細に協議すること。また、事前に設置予定現場を確認すること。 

（2） 受注者は、装置の搬入・据付・調整・撤去等に伴い発生した傷害（久

留米市企業局保有物の損傷・建物の破損等）については、直ちに久留

米市企業局に報告し、協議の上速やかに復旧することとする。 

（3） 受注者は、装置の搬入・据付・調整・撤去等に当たっては安全管理に

万全を期すこと。なお、発生した事故等については、久留米市企業局

はその責任を負わない。 

据付 水質試験室内に本体を設置する。 

装置の取り扱い 

説明 

（1） 受注者は、久留米市企業局職員が本装置の操作並びに日常の保守点検

を行うのに必要十分な知識及び技術を習得するための説明及び教育訓

練を実施すること。その実施に係る費用は受注者の負担とする。また、

教育訓練終了後に、教育訓練実施報告書を提出すること。 

（2） 前項の教育訓練の実施方法や内容等の詳細については、久留米市企業

局との協議により定めるものとする。その際、操作手順書及びメンテ

ナンス手順書を提示し、説明すること。 

保証及び保守 （1） 保証期間 

検収の日から 1 年間 

（2） 保証内容 

この期間内に通常の使用状態で発生した故障・破損・変質・性能低下・

その他の欠陥事故については、受注者の責任において無償で速やかに

取替えもしくは復旧修理を行うこと。なお、このとき発見された不具

合等の修繕に要する部品で、通常の使用状態で劣化する部品について

は久留米市企業局の負担とする。 

（3） 保守体制 

受注者は、障害発生時における連絡体制を明確化し、故障修理等が迅

速に行えるよう保守体制を確保すること。 
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２.LAS 分析装置の仕様・構成等 

使用目的 

 

水道水の水質基準項目である水中の陰イオン界面活性剤を測定する装置 

 

本 体 ＜品     名＞ ＜型 式 等＞ ＜数 量＞ 

LAS 分析装置 

 

Prominence １式 

内 訳 ＜品     名＞ ＜型 式 等＞ ＜数 量＞ 

 システムコントローラー CBM-20A １台 

 送液ポンプ LC-20AD １台 

 脱気ユニット DGU-20A3R １台 

 オートサンプラー SIL-20AHT １台 

 カラムオーブン CTO-20A １台 

 蛍光検出器 RF-20AXS １台 

 リザーバトレイ  １個 

 
分離カラムセット 

Discovery BIO Wide Pore C5-5 

15cm×4.6mm，5μm 

１個 

  Shim-Pack IC-Bromate １個 

  Shim-Pack Amino-Na １個 

  Shim-Pack IC-C4 １個 

  Shim-Pack IC-SA4 １個 

  L-column2 ODS, 5μm 

2.1×150mm 

１個 

 ガードカラムセット Shim-Pack IC-Bromate(G) １個 

  Shim-Pack IC-CN(G) １個 

  Shim-Pack IC-GC4 １個 

  L-column2 ODS，5μm 

交換用カートリッジ 

2.0×5mm（3 個入） 

１式 

 カラムフィルタ A-356 １個 

 ワークステーション PC セット LabSolutions Multi LC-PDA 

Office 付 

１台 

 プリンター モノクロレーザー １台 
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仕様・構成及び 

具備すべき性能 

① セル温調機能を有した蛍光検出器であること。 

② ソフトウェアで分析作業を完全自動化できること。表記は日本語であるこ

と。 

③ 日本製であること。保守点検、修理の即時対応ができること。長期にわた

って安定した部品供給を行えること。メーカー・代理店がこれらのサービ

スを日常的に行えること。 

性能確認試験 

報告書 

以下の性能確認試験を実施し、報告書を提出すること。 

（1）分析条件の確立 

水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働

省告示第 261 号、以下、告示法という）に基づく陰イオン界面活性剤（固相

抽出－高速液体クロマトグラフ法）の分析条件を確立すること。 

（2）分析精度 

上記の分析条件において、検量線の直線性及び定量下限の濃度における再現

性確認試験を実施し、以下の要件を満足することを確認した報告書を提出す

ること。なお、標準試料については、久留米市企業局で調製するものとする。 

①久留米市企業局の標準作業手順書に定める検量線（＊1）の直線性が相関

係数 0.999 以上であり、定量下限の濃度における 5 回繰り返し測定の誤差

率及び変動係数が 20％以下であること。 

（＊1：検量線の濃度範囲は、告示法の濃度範囲内であり、ゼロを含まな

い 4 点以上とする。） 

②検量線の最大濃度測定後のブランク値が、定量下限の濃度の２分の１未満

であること。 

③試料 10 本連続分析後の精度確認試料の誤差率が 10％以下であること。 

既存装置の 

撤去及び処分 

久留米市企業局浄水管理センターに現在設置中の LAS 分析装置（重量約 100kg）

については、久留米市企業局と協議の上、速やかに撤去を行い、関係法令に基づ

き適正に処分すること。 

提出書類 

 

（1）設置前に、監督職員と詳細に協議を行い、以下の書類を提出すること。 

・設置計画書 

（2）設置後に、監督職員立会いのもと、以下の書類に基づき検品・検収を実施

すること。 

・納品書 

・品質保証書 

・性能確認試験報告書 

・操作作業手順書（久留米市企業局の操作作業手順書に準じる） 

 



LAS分析装置の設置場所 （別　紙）

水質試験室平面図（久留米市山本町豊田614　放光寺浄水場　２F）

第２理化学試験室

第１理化学試験室

有機物分析室

保冷庫

　

培

倉庫 揮発性物質分析室 溶媒抽出室 細菌試験室 養

イオンクロマト室 室

※ 搬入エレベーター：巾850mm×奥行き1,150mm×高さ1,200mm、最大200kgまで

天秤室

設置場所

　データ整理室

金属分析室農薬分析室

 電子顕微鏡室

中央
実験台

搬入エレベーター

搬入口
※幅 ：1,650mm

高さ：2,050mm



 

【物品購入等に係る条件付き一般競争入札関係書類】 

 

 

   ◆入札２７－２ ＬＡＳ分析装置 

 

１． 入札書(様式第１号) 

 

２． 入札内訳書（様式第２号） 

 

 

 

 

 （注） 

１．「入札辞退届」「質問書」は市ホームページからダウンロードしてください。 

    【久留米市トップページ ＞産業・ビジネス・雇用 ＞入札契約情報 ＞入札・見積情報 

（物品）＞競争入札（見積り）等の様式一覧（物品）】 

 

２．申込者が使用する印鑑は、入札・契約に係る提出書類すべてに 

同じものを使用してください。（契約課登録印を使用のこと。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

【連絡先】 久留米市役所総務部契約課（市役所１３階） 

      物品チーム     

      ＴＥＬ ０９４２－３０－９１７２ 

ＦＡＸ ０９４２－３０－９７１３          

 



 

 

入札２７－２ 

          

入 札 書 
 

久留米市企業管理者 様 

   

入札金額に消費税及び地方消費税は含まれておりません。 

 

入札金額 

 拾億 億 千万 百万 拾万 万 千 百 拾 円 

 

品 名  規 格 数 量 金 額 

ＬＡＳ分析装置 仕様書のとおり 一式 円 

 

履行期間 令和元年８月３１日まで 納入場所   指定場所 

 

久留米市契約事務規則及び仕様書その他関係書類を承諾の上、上記のとおり入札し

ます。 

 

令和元年６月２７日   

所在地 

商号（名称） 

代表者職氏名               印 

 

                            

 

注）１．インク又はボールペンで書いてください。 

２．金額の数字はアラビア数字（１、２、３等）を用い、その頭部に\を記入してください。 

３．訂正箇所に訂正印がないときは無効です。  

４．金額の訂正はできませんので、必要な場合は再作成してください。  

（様式第１号） 



 

 

      （様式第２号）  

ＬＡＳ分析装置金額内訳書 

No. 品名 メーカー、規格等 数量 単価 金額 

１ ＬＡＳ分析装置 仕様書のとおり １式   

                         小計(消費税抜) 円  

※入札金額と一致のこと  
 

 

 

 

 

商号（名称）： 

                            


